
 
 

Vejledning til brug af Sarstedt Monovette ® 
 
Døgnurin: Den totale opsamlingsvolumen (diuresen) måles før udtagelse af delmængde. 
Diuresen og opsamlingstiden anføres på rekvisitionssedlen. 
Undersøg hvor meget urin der skal benyttes, og om der eventuelt er andre forholdsregler til den 
ønskede analyse (se analysefortegnelsen). 
Hele døgnurinen blandes grundigt før overhældning i et bæger. 
 
Spoturin: Urin som er opsamlet som midtstråleurin, f.eks. morgenurin, kan benyttes direkte fra 
opsamlingsbægeret. 
 
Kræves et prøvevolumen på 30 ml fyldes 3 Monovetter. 

 


